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Stromlaufplan 228 - Anzeige 



25800M Z5730H Z5710H 

















Stromlaufplan 235 - Meflarten- und Kommaschaltung 1 
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Stromlaufplan 236 - Relaisansteuerschaltung 1 
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Multip|ikationsfaktQrkodierung2u ' speicher 




Stromlaufplan 237 - Speicher 



(all« nicht anders gekenruechinet 

















Regelschaltung +UV.+15V 




AUe Widerstdndc 0,125W , falls nicht anders gekcnnzeichnet 
^b>^!eicfywert 
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Stromlaufplan 241 - Regelteil 1+15 V/y 
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Nullctetektor Polaritatsauswahl fur U -REF REF -Tor 




Stromlaufplan 244 - Mldetektor 
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Stromlaufplan 245 



Integrator 
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2 All 




-15V 

atle Widerstdnde 5®/o/fol6« nicht anders gekennz. 
%) Abgleichwerl 












Stromlaufplan 265 10-;aV-Ver starker 
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Stromlaufplan 326 > Normalspanmumgsquelle 
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Stromlaufplan 328 



Gleichrichterverstarker 
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Bk. :70 ohn« TK-Arigabe 
x) Rid>tw*rt,wird bti Abgleich' fastgalsgt 
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Stromlaufplan 330 - AC-RiickfUhrnetzwerk 







